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❑ 操作手順の説明 

 

以下の手順で操作してください。 

 

１．ミリオンデジタルのペアリング 

  ペアリング完了後、以下の操作をしてください。 

 

２．DM データ受信マクロ.xlsm の起動 

  DM データ受信マクロ.xlsm をダブルクリックすると以下が画面に表示されます。 

 

 
 

３．ポート番号の選択 

  Bluetooth に割り当てられた仮想 COM ポートを選択入してください。 

 

４．セットボタンのクリック 

  本ボタンをクリックすると、「ペアリング中」から「接続中」になり、受信状態になります。 

  本操作後にミリオンデジタルのデータ送信ボタンを押下すると測定値ラベルの下のセルに計測 

  データが取込まれます。 

  デジタルメジャーのデータ送信ボタンを押下する度に順次、同一列のセルに取込まれます。 
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５．xlsx ファイルへの保存 

  xlsx ファイルに保存する場合は、青色の「保存ボタン」をクリック後、ファイル名を付けて適当 

  なフォルダ内に保存してください。 

 

６．クリアボタンについて 

  「接続中」の場合はクリックして「セット」の状態にし、黄色の「クリアボタン」をクリックするとセルに取込まれた 

全ての計測データが破棄されます。 

 

７．終了について 

  赤色の「終了ボタン」をクリックしてください。 

 

８．編集結果を.xlsm に保存する場合 

  DM データ受信マクロ.xlsm のシートに編集し、保存したい場合は、Excel本来のファイルメニューから 

  上書き保存や名前を付けて保存を使ってください。 


